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OsEquipamentosPodológicossãoessenciaispararealizarum atendimentocomqualidade

e excelência. Issoenglobadesdea Podoprofilaxiaaté os tratamentosmaisprolongadose

complexos. Temos os equipamentosde uso em atendimento, em tratamentos e os

equipamentosqueenvolvema rotina de trabalhodo Podólogo.

Áreasque compõeumaclínicade podologia

ÅRecepçãoe saladeespera

ÅGabinete/Consultório

ÅCMEςCentrodeMaterialEsterilizado(SaladeExpurgoe Esterilização)

ÅDepósitoςalmoxarifadoe estoque

ÅBanheirosςpodeserunissexaté 10 funcionários
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Recepção 

ÅÁrea de Acolhimento ςpode ser ampla

Å Identificação do paciente 

ÅAcomodação dos Acompanhantes

ÅDeve ser bem iluminada 

ÅConfortável 

ÅAcessível ςsem mobiliadas que atrapalhem o caminho 

ÅAromaterapia ςMarketing Olfativo 
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Gabinete / Consultório 

ÅÁrea de Avaliação e Procedimento

ÅSAP 

ÅPode ter 1 acompanhante

ÅDeve ser bem iluminada 

ÅConfortável 

ÅMobiliário acessível e ergonômico

ÅPreferencialmente Ar condicionado 

ÅBiossegurança e Ergonomia do ambiente 

ÅAromaterapia ςMarketing Olfativo 



Ambiente Clínico Podológico 

CME ςCentro de Material Esterilizado 

ÅÁrea de Expurgo 

ÅÁrea de Esterilização 

ÅArmários para Material esterilizado (aéreo ou gaveteiro)

ÅDeve ser bem iluminada 

ÅEspaço: 4 m² 

ÅMobiliário acessível e ergonômico

Å Identificação (instrumentais, equipamentos)

ÅRegistros e Testes de Esterilização   
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Depósito /Estoque

ÅÁrea de produtos de limpeza

ÅMateriais para manutenção local

ÅEstoque de produtos e equipamentos 

ÅArmários e nichos separados 

ÅOrganização e identificação da validade 
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Banheiros 

Å Pode ser unissex até 10 funcionários

Å Equipado e com acessibilidade 

Å Porta sabão e papel toalha

Å Placa de Identificação na porta

Å Não pode haver estoque  

A NR-24 determina que locais com até 10 funcionáriospodem ter um único banheiro

individualpara uso comum,desdeque garantidaa privacidade. Paraempresascom mais

de 10colaboradores,é obrigatóriaa separaçãopor sexo(masculinoe feminino).
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OutrasÁreasque podemcomporumaclínicade podologia

ÅLaboratóriodeAvaliaçãoBiomecânica

ÅSalaparaConsultas,Exames,Prescriçõese Orçamentos

ÅBrinquedotecaςParaconsultóriosdePodopediatria

ÅSalaparaRelaxamentoe BemEstarςSPAςPodologiaEstética

ÅEspaçoparavendasdeprodutosςloja física

ÅEspaçoparacafé
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Laboratório de Biomecânica

Å Sala ampla para Avaliação 

Å Equipamentos para exames e testes
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Sala para Consultas, exames e testes Clínicos Podológicos 

Å Sala pequena para SAP, exames clínicos e Avaliação

Å Prescrições e Orçamentos 

Å Iluminação boa 

Å Equipada, acessível e ergonômica 

Å Ambiente de Saúde
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Brinquedoteca

Å Salaou áreapequenaparacrianças

Å Brinquedos,jogos,livros

Å Iluminaçãoboa

Å Equipada,acessívele ergonômica

Å Ambientelúdicoparacrianças

OBS: Jovens Adolescentessão mais conectados com a

internet. Mantenha WIFI disponível ou uma área com

poltronas,pufsou sofásparaconforto.
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SalaparaRelaxamentoe BemEstar

Å Salaou áreapequenaparaSPAdosPés

Å MacaparaReflexologiaPodale MassagemRelaxante

Å Iluminaçãobaixapararelaxamento

Å Equipada,acessívele ergonômica

Å AromaterapiaςMarketingolfativo
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Espaçoparavendasde Produtos

Å VitrinecomprodutosdePodologia

Å Acessívelparao clientever e tocar

Å Mostruárioparaexperimentação

Å Iluminadae comidentificação

Å Preçodosprodutosvisíveis
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Espaçoparacafé

Å Distantedo Gabinete

Å Podeestaranexoa recepção

Å Limpoe organizado

Å Acessívelparatodos

Å Forado fluxodepassagem
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Poltrona de Podologia 

Å Multiprocedimentoe Podologia

Å Hidráulica, Semi Automática e Automática

Å Suporta de 120 a 250kg 

Å Podontolíder, Podobelli, Salus, Brudine, Ramsor, Ferrante, 

Estek, Maxibel, Beauty,    
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Mocho para Podologia 

Å Multiprocedimentoe Podologia

Å Com altura regulável

Å Suporta até 120kg

Å Rodízios para movimentar 

Å Podontolíder, Podobelli, Salus, Brudine, Ramsor, Ferrante, 

Estek, Maxibel, Beauty;
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Carrinho Auxiliar Podologia 

Å Base de vidro ou inox

Å Gaveteiro para guardar instrumentais, produtos e 

equipamentos. 

Å Podontolíder, Podobelli, Salus, Brudine, Ramsor, Ferrante, 

Estek, Maxibel, Beauty;
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Luminária com Exaustor  

Å Iluminação direta 

Å Exaustor para sucção do pó 

Å Lupa para aumento
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Micromotores são motores de corrente/tensão contínua, que promove a

movimentaçãomecânicadas ferramentas utilizadaspara corte, abrasão,desbastes.

Potentes,com torques e rotaçõescompatíveiscom diversasaplicaçõesdo mercado.

Temosalgumasmarcasque são referênciaspara o profissionalde Podologia,dentre

elas: BELTEC,FREITAS,GNATUS,TALMAXetc

ÅRegistronaANVISA

ÅAcimade30.000rpm (velocidadedegiro)

ÅTorque: a capacidadedemantera velocidadequandopressionado

ÅCaneta(peçademão): leve,ergonômica,baixavibraçãoe ruido;
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MICROMOTOR DE PODOLOGIA
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UtilizamososMicromotoresnapodologiapara:

ÁDesbastescombrocas

ÁOnicotomiacomfresas

ÁLixamentosplantares

ÁLixamentosungueais

ÁPolimentosungueais

ÁAfiaçãode instrumentais

ÁPolimentoe limpezade instrumentais

ÁGravaçãoemmetais
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Laser e LED ςFotobiomodulação

Utilizado nos tratamentos podológicos 

ÅFototerapia 

ÅTerapia Fotodinâmica ou TFD

Å ILIB ςIntravascular Laser Irradiationof Blood-

Irradiação Intravascular do Sangue por Laser

APARELHO DE LASER
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APARELHO DE LED
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FOTOPOLIMERIZADOR
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ALTA FREQUENCIA
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OZONIOTERAPIA ςVAPOR DE OZONIO DERMOSTEAM
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OZONIOTERAPIA ςBAG
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HIDROZONIOTERAPIA ςVASQUETA
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AUTOCLAVE
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CUBA ULTRASSÔNICA
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INCUBADORA BIOLÓGICA
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TESTES QUÍMICOS PARA AUTOCLAVE
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REGISTRO DE TESTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS DA AUTOCLAVE
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SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO
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PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM ROLO
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ENVELOPE AUTOSELANTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO
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ESTOJOS CIRURGICOS INOX



Ambiente Clínico Podológico 

As ferramentas podológicassão utilizadasem técnicase condutas de profilaxia podal,

correçõesungueaise tratamentos podológicosem afecçõesde unhas e pele. Podemos

destacar:

ωEquipamentosparaProfilaxiaPodal

ωEquipamentosparacorreçõesungueais

ωEquipamentosparatratamentodasafecções

ωEquipamentosparaExamesPodológicos
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Brocaé o termo maisconhecidoparaa ferramentade polimento e abrasão. Dentro dessa

classe,temos variaçõesquanto ao uso e tipo de ponta. Muito utilizadasna Podologia,

servemdesdeo desbastede unhasaté para tratamentos de desbastede peles,calose

calosidades.

Fresasé o termo utilizado para a ferramenta de corte e desbastesmais agressivosem

unhas. Asfresaspossuemlâminasde corte que facilitamo desbasteou corte de unhascom

um espessamentosignificativo. Podemvariardeacordocomo materialdesenvolvido.

Asmaisconhecidassãoasdiamantadas,de tungstênio,cerâmicae ouro.
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Enucleadorasé a ferramenta de perfuração. Conseguimoscom ela, perfurar calos com

núcleosparaa retiradadehiperqueratosespequenase profundas.
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Asbrocassãoutilizadasde acordocom asponteiras. Cadaponta tem uma funcionalidade

naPodologia. Asmaisutilizadassão:

PalitoςREF. PM718, PM720e PM721.

Esféricas(bola)- Grande,médiae pequenaREF. 1011a 1018(menores)até 3018a 3060

(maiores,3018, 3019, 3020) OU01, 03,... PM12

Cilíndricas(Microfone)ςREF. PM095

Cônicas(ponteirae invertida)REF. PM730e PM042

Enucleadoras(grande,médiae pequena)REF. P,M, G
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BROCAS DIAMANTADAS PM 718, PM 720, PM 721
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BROCAS DIAMANTADAS ESFÉRICAS
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BROCAS DIAMANTADAS CILÍNDRICAS
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BROCAS DIAMANTADAS CÔNICAS
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BROCAS ENUCLEADORAS
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BROCAS ENUCLEADORAS
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As coresdos anéisnasbrocassãomarcaçõesque seguemuma regra internacionalpara

identificaro graudeabrasãodecadaumadelas.

ÁVERDE: indica um alto poder de abrasão e corte. Ideal para desbastes em

espessamentosungueais.

ÁAZUL: indicauma gramaturade abrasãomediana,ou seja,deixaa superfíciemaislisa,

sendoidealpararemoçãodepigmentaçõese polimentosemondulações.

ÁVERMELHA: Indicaumagramaturafina. Idealparapolimentos.

ÁAMARELA: Indicaumagramaturaextrafina. Idealparapolimentos.
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FRESAS DE CERAMICA
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FRESAS DE CERAMICA
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FRESAS DE TUNGSTENIO
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FRESAS DE TUNGSTENIO
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MANDRIL E LIXAS PLANTARES E LAMINARES
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MANDRIL E LIXAS PLANTARES E LAMINARES
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MANDRIL E LIXAS PLANTARES E LAMINARES
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MANDRIL E LIXAS PLANTARES E LAMINARES

https://www.lojapodosystemclip.com.br/

https://www.lojapodosystemclip.com.br/
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ALICATES

Alicate de Corte de Unha reto 

Modelo 776 Mundial Professional

Ideal para: Onicotomia
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ALICATES

Alicate de Eponíqueo

Modelo 722 Mundial Professional

Ideal para: Onicotomiae Onicofose
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ALICATES

Alicate de Eponíqueo- CABO LONGO 

Modelo 772 Mundial Professional

Ideal para: Onicotomiae Onicofose
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ALICATES
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BISTURIS NUCLEARES 208, 209, 214
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BISTURIS NUCLEARES 208, 209, 214
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GOIVA 206 e 207
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LAMINAS DE GUBIA DESCARTAVEIS
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LAMINAS DE BISTURI DESCARTAVEIS
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CABOS DE BISTURI DESCARTAVEIS
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BANDEJAS DE RESIDUOS

Utilizada para descarte/apoio de

resíduosbiológicosno procedimento

de profilaxiapodal,curativos,e outros

quenecessitem.
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BANDEJAS DE INSTRUMENTAIS

UtilizadaparaapoiodeKITINSTRUMENTALno

procedimentode profilaxiapodal,curativos,e

outrosquenecessitem.

Modeloslisae compartilhada



Ambiente Clínico Podológico 

PLANTIGRAFO
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PODOSCOPIO
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BAROPODOMETRO
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PELVIMETRO
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POSTUROGRAFO/SIMETROGRAFO
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ANTROPOMETRO / ADIPOMETRO
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LUPA COM ILUMINAÇÃO DE LED
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ESTESIOMETRO
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DIAPASÃO 128 Hz
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MARTELO DE BUCK
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DERMATOSCOPIO
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ANALISADOR DE PELE DIGITAL
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ANALISADOR DE FOTOTIPO DE PELE DIGITAL
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LAMPADA DE WOOD
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PULVERIZADOR NANO SPRAY

Transforma líquidos em névoa fina de rápida absorção.
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CAMERA INFRAVERMELHA


